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Procedura aperta per la fornitura di un impianto angiografico biplanare, a tecnologia flat 

panel, di ultima generazione per diagnostiche e procedure interventistiche in ambito 

neuroradiologico, completo di accessori a corredo e lavori edili 
 

CHIARIMENTI 

 

 

1. Riferimento: Capitolato tecnico, Allegato 6 (punteggi tecnici) e Capitolato tecnico 

“Contenimento della dose” pag.7 di 12 

Con lo scopo di offrire soluzioni adeguate per le Vostre attività di controllo, chiediamo un 

elenco preciso dei fantocci e della strumentazione richiesta per il controllo di qualità. 

 

Risp. 1 Deve essere fornita la strumentazione di misura ed i fantocci necessari per 
l’esecuzione dei controlli di qualità secondo il protocollo ISPESL/ANPEQ 

 

2. Riferimento: Capitolato tecnico, Allegato 6 (punteggi tecnici), rif. 10 “Altri elementi di 

valutazione della fornitura” 

Sono previsti 2 punti di qualità per la voce “Altri elementi di valutazione della fornitura” che 

è un elemento di valutazione interessante ma ampiamente generico. Al fine di garantirvi una 

soluzione maggiormente aderente alle vostre esigenze, si chiede di confermare che in rif alla 

voce presente nel questionario di valutazione dopo “Accessori e sistemi per dosimetria e 

controlli di qualità” (con soli due punti di punteggio tecnico per gli accessori da fornire), 

possa essere interpretata come un’ulteriore valutazione di miglioria sui su tutti gli accessori 

richiesti, diversamente si chiede di specificare. 

Risp. 2 L’attribuzione del relativo punteggio al parametro “Altri elementi di valutazione della 
fornitura” deriverà da un giudizio di merito collegiale della Commissione a seguito della 
valutazione della fornitura nel suo complesso, compreso gli accessori e le eventuali migliorie
  

 

3. Riferimento: Capitolato tecnico, Accessori, pag. 6 di 12, “Sistema di Anestesia” e Allegato 4, 

pag. 12 di 12, Accessori “Stativo pensile per Anestesia” 

Si chiede di confermare che sia il Sistema di Anestesia che il Pensile di Anestesia debbano 

essere forniti in configurazione minimale, diversamente specificare l’accessoristica a 

corredo.  

Risp. 3 Le caratteristiche tecniche minime che devono, a pena di esclusione, essere 
necessariamente possedute dalla apparecchiatura e dagli accessori a corredo offerti in gara 
sono definiti ed indicati, esclusivamente, nell’allegato 3A del capitolato tecnico. Qualsiasi 
variazione migliorativa sarà valutata positivamente 

 
4. Riferimento: Disciplinare di gara, Art. 7 - Dimostrazione della capacità tecnico e 

professionale 



 

 
Si chiede di confermare se, come comprova dei requisiti di capacità economico- finanziaria, 

in luogo dei CBE, sia possibile fornire le fatture ad essi relativi come disposto dalla normativa 

vigente (art. 40, pt 02, DPR 28/12/2000 n.445 così come modificato dall’art.15, comma 1, 

lettera a) – Legge 183/2011). 

 

Risp. 4 Nel disciplinare di gara è unicamente richiesto di comprovare la capacità tecnico- 

professionale tramite l’elenco delle tre principali forniture prestate negli ultimi tre anni 

(2016-2018) nel settore oggetto della gara ( fornitura o noleggio di sistemi di installazioni 

similari e servizi di identica tipologia) con l’indicazione degli importi, delle date e dei 

destinatari,che dovranno essere strutture sanitarie, sia pubbliche che private. Non è 

richiesta alcuna comprova della capacità economico – finanziaria. 

 
        Il R.U.P. 
            Antonio D’Amore 


