
 

                                                AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA                         

                                               SAN GIOVANNI di DIO e RUGGI d’ARAGONA 

                                                          SCUOLA MEDICA SALERNITANA 
 

 

 

                        

 

 

Procedura aperta per la fornitura di un impianto angiografico biplanare, a tecnologia flat 

panel, di ultima generazione per diagnostiche e procedure interventistiche in ambito 

neuroradiologico, completo di accessori a corredo e lavori edili 
 

CHIARIMENTI 

 

 

1. Identificare con riferimento all’allegato 6 “Scheda punteggi tecnici” si fa presente che la somma 
totale dei punteggi tecnici risulta essere pari a 79. Nello specifico i blocchi ai quali può essere 
imputata l’errata distribuzione dei subcriteri sono: ”Generatore e tubo radiogeno piano 
frontale” e “ Generatore e tubo radiogeno piano laterale”. In entrambi il punteggio massimo 
ottenibile è indicato con 8 punti, mentre la somma totale dei subcriteri risulta pari a 12,5. La 
differenza totale è quindi di 9 punti. Si chiede la rettifica della griglia con i punteggi totali 
corretti, permettendo così agli operatori economici la corretta e congrua predisposizione 
dell’offerta tecnica. 
 

Risp. 1 I criteri di attribuzione del punteggio sono ben spiegati all’art 18 “Criteri di 
aggiudicazione” del Capitolato tecnico nel quale alla pag. 22 è precisato testualmente: “Per 
ciascun elemento/criterio di valutazione, infine, alla proposta che avrà raggiunto il valore 
maggiore sommando i punteggi tecnici di tutti i sub – criteri sarà attribuito il massimo 
punteggio (Ppmax) mentre alle altre il punteggio sarà assegnato mediante la formula …”. Pertanto 
la somma totale dei punteggi tecnici risulta essere pari a 70.      

 
2. con riferimento al file “capitolato atti tecnici” facendo un confronto tra la griglia a pag 21 

chiamata “tabella numero 2” e la griglia con i subcriteri a pag 24 dello stesso file denominata 
“allegato 6 “si nota un disallineamento tra i punteggi dei blocchi. Nello specifico nella tabella a 
pag 21 la voce 12 denominata “estensione di garanzia 2 punti” non risulta presente all’interno 
della griglia dell’allegato 6 e la voce 13 “progetto di installazione 3 punti”; nella griglia 
dell’allegato 6 risulta essere presente ma con punteggio di 5 punti. Lo stesso raffronto è 
possibile con la tabella a pag 11 del disciplinare angiografo biplano dove anche qui la voce 
“estensione di garanzia” è punteggiata 2 punti. Analizzando il capitolato e gli atti di gara non 
viene però menzionata da nessuna parte la possibilità dell’estensione di garanzia anche perché 
risulta la quotazione di 60 mesi di contratto full risk. A fronte delle summenzionata 
considerazioni si chiede di confermare che trattasi di refuso e che la voce “estensione di 
garanzia” non verrà valutata come correttamente riportato nella griglia dei punteggi 
“dell’allegato 6 “ nel quale vengono attribuiti 5 punti al progetto di installazione. 
 
 Risp. 2 Trattasi di refuso: la tabella n.ro 2 a pag 21 del Capitolato Tecnico è sostituita dalla 
Tabella seguente: 

 

MACRO PARAMETRI Punti  Fino A 
Stativo Frontale 6  6 
Stativo Laterale 6  6 
Tavolo portapaziente 9  9 
Generatore e tubo radiogeno piano frontale 8  8 



 

 
Generatore e tubo radiogeno piano laterale 8  8 
Detettore digitale piano frontale 8  8 
Detettore digitale piano laterale 8  8 
Workstation di elaborazione indipendente 3  3 
Software dedicati per l’interventistica 2  2 
Accessori e sistemi per dosimetria e controlli di 
qualità 

2 
 

2 

Altri elementi di valutazione della fornitura 2  2 
Progetto di installazione 5  5 
Servizi post vendita (manutenzione, conduzione e 
formazione) 

3 
Assistenza tecnica – Servizi di conduzione – 
Programma di addestramento e formazione  

3 

Offerta Economica 30 

Formula Economica 

offertoezzo

imoezzo
Punteggio

Pr

minPr
30   

 
Analogamente la Tabella all’art. 6.1 “Modalità di attribuzione dei punteggi” è sostituita dalla seguente 

 

MACRO PARAMETRI PUNTEGGIO MAX 

STATIVO FRONTALE MAX PUNTI 6 

STATIVO LATERALE MAX PUNTI 6 

TAVOLO PORTA PAZIENTE MAX PUNTI 9 

GENERATORE E TUBO RADIOGENO PIANO FRONTALE MAX PUNTI 8 

GENERATORE E TUBO RADIOGENO PIANO LATERALE MAX PUNTI 8 

DETETTORE DIGITALE PIANO FRONTALE MAX PUNTI 8 

DETETTORE DIGITALE PIANO LATERALE MAX PUNTI 8 

WORKSTATION DI ELABORAZIONE INDIPENDENTE MAX PUNTI 3 

SOFTWARE DEDICATI PER L’INTERVENTISTICA MAX PUNTI 2 

ACCESSORI E SISTEMI PER DOSIMETRIA E CONTROLLI DI QUALITA’ MAX PUNTI 2 

ALTRI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLA FORNITURA MAX PUNTI 2 

PROGETTO DI INSTALLAZIONE MAX PUNTI 5 

SERVIZI POST VENDITA (MANUTENZIONE, CONDUZIONE E FORMAZIONE) MAX PUNTI 3 

 

        Il R.U.P. 
            Antonio D’Amore 


