


1 

Registro di 
Sistema 
Quesito 

Quesito Risposta 

PI056766-21 
Buongiorno, si chiede di indicare la software house utilizzata dai laboratori dei 

vari P.O. 

Cordiali saluti. 

Roche Diagnostics S.p.A. 

La software house utilizzata dai laboratori è la “Dedalus”. 
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Buongiorno, 

dato che il Decreto dirigenziale 145 del 21/04/2021 nell'allegato 1 al capitolo 

"Governo e responsabilità cliniche" al punto 5 il Governo deve "definire le 

procedure per la connessione telematica dei POCT al laboratorio di 

riferimento", si chiede di confermare che la richiesta è di nr. 320 strumenti per 

la misurazione della glicemia non connessi al laboratorio centrale e di solo 24 

connessi. 

Cordiali saluti. 

Roche Diagnostics S.p.A. 

Si conferma che la richiesta è di n. 320 strumenti per la misurazione della 
glicemia senza connettività e di 24 strumenti dotati di connettività. 
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Buongiorno, in riferimento all’ All. 1 – capitolato speciale d’appalto Lotto 1 
SISTEMI PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA CARATTERISTICHE MINIME 
al punto 7, viene richiesta la seguente caratteristica pena esclusione: 
Sistema di espulsione della striscia reattiva che garantisca la sicurezza 
dell’operatore (il meccanismo deve evitare che il personale utilizzatore 
maneggi la striscia reattiva dopo l’esecuzione della misurazione). Al fine di 
consentire la più ampia partecipazione, in considerazione che il personale 
utilizzatore sanitario che effettua il test è obbligato all’utilizzo di guanti 
monouso, ed in considerazione del nuovo Decreto Dirigenziale nr.145 del 
21/04/2021 della regione Campania, che regolamenta sia l’utilizzo, che i 
isistemi POCT, e che lo stesso alla voce “tipologia dei dispositivi analitici” 
nulla indica sull meccanismo di espulsione delle strisce in maniera 
automatica, ma bensi fa un unico riferimento indispensabile, “i dispositivi 
devono essere conformi alla direttiva europea (IVDD 98/79/EC)”. Per i 
motivi sopra citati si chiede di poter offrire un glucometro che presenta 
espulsione della striscia in modalità manuale ma che garantisce la totale 
sicurezza per il personale sanitario, il quale è obbligato ad estrarre la 
striscia con l'utilizzo di guanti monouso, lo stesso non verrà in alcun modo 
in contatto con il campione. Inoltre il dispositivo offerto da Roche 
Diagnostics rispetta in pieno le “Linee di indirizzo dei Point of Care Testing 
(POCT) nella riorganizzazione dei Servizi di Medicina di Laboratorio in 
Regione Campania” Decreto Dirigenziale nr. 145 del 21/042021. Cordiali 
saluti, Roche Diagnostics S.p.A. 

 
 

 Si conferma la caratteristica minima indicata nel capitolato speciale d’appalto; 
pertanto il glucometro offerto deve essere dotato di un meccanismo di 
espulsione che eviti che il personale utilizzatore maneggi la striscia reattiva 
dopo l’esecuzione della misurazione. 
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Con la presente Vi segnaliamo che i prodotti inseriti nella presente 
procedura sono già stati aggiudicati con gara SORESA indetta con 
determinazione n.228 del 18/12/2019. A tal fine si chiede di annullare in 
autotutela la presente procedura ed aderire alla predetta procedura 
SORESA. Cordiali saluti Ufficio Gare 

I prodotti aggiudicati dalla So.Re.Sa. sono destinati prevalentemente alle 
Aziende Sanitarie Locali che devono assicurare un servizio di diabetologia 
territoriale.  
I sistemi previsti nella presente gara hanno un utilizzo esclusivamente 
ospedaliero; è, tra l’altro, richiesta la fornitura di 24 glucometri dotati di 
connettività per altrettanti Reparti che trattano pazienti critici. 
Trattandosi pertanto di affidamento di sistemi diversi non è possibile 
procedere ad un annullamento in autotutela.  

 


