
CAPITOLATO TECNICO PER GARA PUBBLICA: 
ACQUISIZIONE IN SERVICE TRIENNALE DI UN NUOVO SISTEMA DI 

ASPIRATORE CHIRURGICO AD ULTRASUONI 
 

 
Dissettore a ultrasuoni (generatore),con pompa peristaltica integrata, completo di tutti gli 
accessori necessari; 
 
Comando a pedale per attivazione manipoli (meglio se wireless); 
 
2 Manipoli per chirurgia epatobiliare open (uno curvo e l’altro retto); 
 
1 Manipolo per chirurgia epatobiliare laparoscopica; 
 
Kit monouso procedurale completo; 
 
Fabbisogno annuo di kit procedurali completi: n. 100;  
 
Disponibilità di corso di formazione per n.3 chirurghi; 
 
Disponibilità di corso di formazione per n.3 infermieri di sala operatoria; 
 
Disponibilità di assistenza in sala operatoria di un tecnico specialista per almeno 5 
interventi di chirurgia open e 5 di chirurgia laparoscopica. 
 
 
 

CARATTERISTICHE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI 

ASPIRATORE CHIRURGICO AD ULTRASUONI  

TOTALE 70 PUNTI 

DA 1 A 10 PUNTI PER SINGOLA RICHIESTA RIPORTATA DI SEGUITO  

 

1) Possibilità del generatore di essere controllato in continuo da microprocessore; 

2) Presenza del sistema Dinamico di Riconoscimento dei Tessuti; 

3) Disponibilità della funzione che permette lo spegnimento automatico della pompa di 

aspirazione dopo il rilascio del pedale di attivazione dell’ultrasuono. 

4) Disponibilità di punte per manipolo di chirurgia open con diversa selettività; 

5) Disponibilità di apposito kit di montaggio sterilizzabile in autoclave; 

6) Disponibilità di manipolo e punte per chirurgia laparoscopica. 

7) Possibilità di collegamento a generatori elettrochirurgici per eseguire coagulazioni monopolari 

con i propri manipoli in contemporanea con l'azione ultrasonica o anche senza l'azione 

ultrasonica.  

 

 

   

 


