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D/T/Q

(Discrezionale/Tabellare/Quantitativo)
Criterio di attribuzione

A1.1 Produttività giornaliera

Il punteggio sarà attribuito in funzione della maggiore produttività giornaliera della fase 

analitica considerando il numero di test effettuati in 8 ore lavorative con funzionamento in 

continuo ossia senza interruzione (numero di test)

5 Q

se Xi = 0 → Ppi=0

Per Xi > 0 →

 Ppi = (Xi/Xmax)*Ppmax

A1.2: Produttività giornaliera garantita con una unica apparecchiatura

Il punteggio sarà attribuito al Concorrente che garantisce la produttività dichiarata per il 

parametro A1.1 con una sola apparecchiatura che necessiti di operazioni uniche di caricamento 

di reagenti e controlli e di manutenzione

5 T
SI = 5

NO = 0

3 D
Il punteggio sarà attribuito in funzione dei meccanismi che consentano la riduzione delle 

contaminazioni, delle caratteristiche di tali meccanismi e delle loro performance 

8 Q

Per Xi = 0 → Ppi = 0

Per Xi > 0 →

 Ppi = (Xmin/Xi)*Ppmax

8 T
SI = 8

NO = 0

A5.1: Genotipizzazione tipo specifica dei casi HPV positivi 16 e 18

Il punteggio sarà attribuito alle apparecchiature che consentano la Genotipizzazione tipo specifica dei 

casi HPV positivi 16 e 18 anche non cotestuali e/o con diversi kit

10 T
SI = 10

NO = 0

A5.2: Genotipizzazione tipo specifica dei casi HPV positivi 16 e 18

Il punteggio sarà attribuito in funzione della genotipizzazione contestuale e con medesimo kit, nella 

medesima seduta analitica, dei genotipi 16 e 18. 

2 T

GENOTIPIZZAZIONE CONTESTUALE  CON UTILIZZO DI UNICO KIT =2

GENOTIPIZZAZIONE NON CONTESTUALE E/O CON KIT DIVERSI = 0

2 T
SI = 2

NO = 0

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI 

SISTEMI PER LO SCREENING DEL CERVICOCARCINOMA

 DESTINATI ALLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE CAMPANIA

A4: Tecnologia real time PCR

Il punteggio sarà attribuito alle apparecchiature con tecnologia real time PCR

A2: Carry Over

A3: Minor volume per la processazione dei campioni

Il punteggio sarà attribuito in funzione del minor volume di campione necessario per l'esecuzione del test (ml)

N.B. E' possibile esprimere anche valori decimali con n. 2 cifre decimali. Qualora fosse espresso un numero con 3 cifre decimali, la 

seconda cifra sarà arrotondata per eccesso se la terza cifra è superiore o uguale a 5 e per difetto se la terza cifra è inferiore a 5

A6: Reagenti pronti all'uso

Il punteggio sarà attribuito al Concorrente che offrirà tutti i reagenti offerti pronti all'uso ossia che non necessitano di interventi 

da parte dell'operatore oltre che la fase di apertura del kit e caricamento a bordo degli stessi (es. reagenti che non necessitano di 

operazioni di liofilizzazione)

A5: Genotipizzazione

A1: Produttività giornaliera

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI 

SISTEMI PER LO SCREENING DEL CERVICOCARCINOMA 

DESTINATI ALLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE CAMPANIA

Allegato A5 - Scheda Parametri Punteggio

LOTTO 2 - SISTEMI AUTOMATIZZATI DI PREANALITICA ED ANALITICA NECESSARI ALLA RILEVAZIONE QUALITATIVA DELL’HPV/DNA DA PRELIEVI CERVICO VAGINALI

PARAMETRI

Attribuzione Punteggio



2 D

Il punteggio sarà attribuito in funzione delle caratteristiche del Sistema di controllo/allarme 

per eventuali errori con particolare riguardo alle tipologie di errori riscontrati ed alle modalità 

di segnalazione

8 D

Il punteggio sarà attribuito in funzione della quantità di reflui prodotti, alla tossicità degli stessi, 

alle operazioni necessarie per lo svuotamento dei reflui ed all'eventuale utilizzo per tali attività 

di dispositivi di protezione individuale e loro tipologia

6 D
Il punteggio sarà attribuito in funzione del sistema proposto e del grado di integrazione con i 

workflow del laboratorio

3 T
SI = 3

NO = 0

3 D

Il punteggio sarà attribuito in funzione della numerosità dei laboratori partecipanti al 

programma VEQ  con il sistema analitico offerto, numero dei cicli offerti e modalità di invio del 

materiale da parte del gestore nel corso dell'esercizio, esperienza maturata dal gestore nello 

specifico programma VEQ e tipologia di report presentato

3 D

Il concorrente dovrà relazionare circa i livelli di assistenza tecnica garantita, descrivendo 

l'organizzazione dedicata allo specifico appalto e/o le modalità di esecuzione del monitoraggio 

da remoto. Il punteggio sarà, pertanto, attribuito in funzione dei migliori livelli di assistenza 

offerti oltre quelli minimi richiesti dal Capitolato, dell'organizzazione garantita  e tipologia di 

problemi risolvibili anche da remoto

2 D
Il punteggio sarà attribuito alle caratteristiche migliorative non ricomprese nei punti 

precedenti
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A12: Servizio di assistenza e manutenzione full-risk

MASSIMO PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUIBILE

Ppi: è il punteggio parziale assegnato al parametro attribuito al Concorrente i-esimo

Xi: è il valore corrente del parametro considerato relativo al Concorrente i-esimo

Xmax: è il valore massimo tra i valori del parametro presentati nelle offerte tecniche

Xmin: è il valore minimo tra i valori del parametro presentati nelle offerte tecniche

Ppmax: è il punteggio parziale massimo attribuibile al parametro

A8: Sicurezza per gli Operatori e reflui prodotti 

A9: Middleware

A13: Altre caratteristiche migliorative non presenti nei punti precedenti

A11: VEQ

A10: CQi di parte terza

Il punteggio sarà attribuito al Concorrente che offrirà oltre ai Cqi del produttore, compreso nell'importo offerto, anche CQi di 

parte terza

A7: Sistema di controllo/allarme per eventuali errori 


