
 

 

OGGETTO: Capitolato Tecnico  

 

SINTETIZZATORE DI PEPTIDI PER LOTTI PILOTA GMP  

 

- Sintetizzatore a singolo reattore  

- Sintesi chimica Fmoc e tBoc  

- A flusso di azoto  

- Scala variabile tra 1.5-100 mmol  

- Volume reattore variabile da 200ml a 1000ml  

- Volumi erogabili  da 0.5 a 10 L  

- Sistema integrato automatizzato (incluso computer compatibile per 

operazioni e protocolli  di sintesi, software dedicato ai protocolli  di sintesi 

peptidica automatico e scheda di interfaccia con sintetizzatore)  

- GMP Package (DQ/IQ/OQ and 21 CFR Part 11 Software)  

- Sistema assemblato (stand-alone) su mobiletto con ruote  

- La fornitura deve comprendere i consumabili  e materiali  per almeno 1 

sintesi come reattori e reagent starting material.   

- Inoltre la fornitura deve comprendere:  

 -Trasporto, Consegna ed Installazione della strumentazione presso la 

nostra sede del C.R.O.M. Centro Ricerche Oncologiche di Mercogliano 

dell ’ IRCCS 

-Collaudo e verifica delle specifiche strumentali;  

-Servizio di garanzia della durata di mesi 12;  

-Corso di formazione di almeno 3 giorni, idoneo a rendere autonomi gli 

operatori nell’util izzo dello strumento.  
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