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DISCIPLINARE DI GARA
PER LA FORNITURA DI UN 
SISTEMA PER I TRATTAMENTI DI LITOTRISSIA EXTRACORPOREA IN AMBITO UROLOGICO ED ORTOPEDICO OCCORRENTE 
ALL’AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI 
MONALDI – COTUGNO – CTO 
DI NAPOLI







ALLEGATO A: TABELLA ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI TECNICO-QUALITATIVI



Tabella dei punteggi 
	
	Società partecipante
	
	

	
	Società costruttrice
	
	

	
	modello dell'apparecchiatura
	
	

	
	anno di produzione del modello
	
	

	Rif.
	Criterio
	Modalità di assegnazione del punteggio
	Punteggio massimo

	A
	Caratteristiche del sistema per litotrissia extracorporea
	Discrezionale
Verranno valutati i requisiti tecnici del sistema per litotrissia extracorporea e specificatamente:
-caratteristiche del generatore di onde d’urto le prestazioni in termini di pressione focale e di energia resa nel fuoco a bassa rumorosità di funzionamento;
-ampio range di pressione focale con possibilità di regolazione;
- disponibilità di distanze focali superiori a 150 mm con elevate pressioni focali;
-elevata integrazione meccanica tra i componenti;
-facilità di gestione dell’arco a C;
-comandi.
	18,00

	B
	Caratteristiche funzionali del sistema di litotrissia
	Discrezionale
Verranno valutati i requisiti funzionali del sistema per litotrissia extracorporea e specificatamente:
· trattamenti extracorporei eseguibili con la configurazione offerta;
· semplicità e rapidità di accoppiamento sorgente/paziente;
· accorgimenti in grado di consentire trattamenti senza l’utilizzo di anestesia e tali da richiedere la sedazione solo in caso di trattamenti ad elevata potenza.
	12,00

	C
	Caratteristiche del modulo per il trattamento dell’induratio penis e dell’impotenza sessuale
	Discrezionale
Verranno valutate le caratteristiche del modulo dedicato alla cura delle patologie indicate.
	4,00

	D
	Caratteristiche del sistema di puntamento
	Discrezionale
Verranno valutate le caratteristiche del sistema di puntamento con preferenza per il puntamento in tempo reale con possibilità di monitoraggio continuo senza interruzione dell’erogazione delle onde d’urto.
	8,00

	E
	Caratteristiche meccaniche generali del tavolo porta paziente
	Discrezionale
Verranno valutati le caratteristiche del tavolo porta paziente dedicato al sistema per litotrissia extracorporea e specificatamente:
-dimensioni;
-ampia superficie radiotrasparente;
-portata;
-maneggevolezza;
-possibilità di movimento;
- accessori.
	10,00

	F
	Caratteristiche del sistema video e archiviazioni delle immagini
	Discrezionale
Verranno valutati le caratteristiche del sistema video e di quello dedicato all’archiviazioni delle immagini in termini di requisiti tecnici e funzionali posseduti.
	6,00

	G
	Caratteristiche particolari  degli accessori e del materiale di consumo
	Discrezionale
[bookmark: _GoBack]Verranno valutati gli accessori offerti non presenti nella configurazione base e le caratteristiche del materiale necessario all’esecuzione dei trattamenti.
	4,00

	H
	Piano di formazione e training del personale
	Discrezionale
Si valuteranno:
· addestramento specifico;
· supporto successivo;
· aggiornamento;
· disponibilità di manuali d’uso.
	2,00 

	I
	Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica
	Discrezionale
Si valuteranno:
· visite di manutenzione preventiva e prove funzionali;
· verifiche di sicurezza;
· interventi di manutenzione correttiva;
· tempi di intervento per la risoluzione dei guasti;
· garanzie per la continuità dell’utilizzo in caso di particolari criticità.
	6,00 

	
	
	totale
	70,00
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