Azienda Ospedaliero Universitaria

San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona
Scuola Medica Salernitana

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, MULTI OPERATORE,
PER LA FORNITURA DI DURATA BIENNALE, CON OPZIONE DI RINNOVO PER UNA ULTERIORE
ANNUALITA’, DI DISPOSITIVI PER LA U.O.C. CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA — EMODINAMICA
N. GARA 7823710

VERBALE DI GARA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE -5

L’anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di Aprile, alle ore 10:00 si € riunita, in
seduta riservata, la Commissione nominata con disposizione del D.G. prot. n. 24586 del
12.11.2020.
Sono presenti:
- Dr. Giancarlo Accarino, Presidente;
- Dr. Cesare Baldi, Componente;
- Dr. Anton Giulio Maione, Componente.
Assolve anche alle funzioni di segretario verbalizzante il Dr. Maione.
Il Presidente, accertata la regolare composizione della Commissione, dichiara aperta la seduta.
Quindi premette:
- che, nelle precedenti sedute riservate del 22 Febbraio 2021 e del 15 Marzo 2021, giusta verbali
di pari data, la Commissione ha svolto collegialmente le operazioni di valutazione dei lottida 1 a
23; o
- che, per proseguire la valutazione tecnica dei restanti lotti, & stata fissata I'odierna seduta
mediante convocazione, per le vie brevi, da parte del Presidente della Commissione

ClIO’ PREMESSO
Il Presidente da inizio alle operazioni di valutazione che la commissione svolge collegialmente, a
cominciare dal lotto n. 24.
Le suddette operazioni vengono concluse alle ore 18:00 dopo aver completato la valutazione del
I'ultimo lotto di gara n. 33.
Le valutazioni espresse all’'unanimita nella presente seduta sono riepilogate nel prospetto
compartiva accluso.
A conclusione la commissione conferma che risultano deserti per mancanza di offerte i lotti n. 25,
29 e 31, come gia accertato nella seduta del 18/01/2021.
Il presente verbale e tutti gli altri verbali ed atti prodotti dalla Commissione giudicatrice vengono
trasmessi al RUP della procedura per il prosieguo delle operazioni di gara.
Del che e verbale che viene, come di seguito, letto, confermato e sottoscrit

Dr. Giancarlo Accarino (Presidente) ] ). @@O\/
Dr. Cesare Baldi (componente) %ﬂdﬂ

o

Dr. Anton Giulio Maione (componente e Segretario verbalizzante) 2

<
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Gara n. 7823710 "Dispositivi per Cardiologia Interventistica ed Emodinamica”

LOTTO 24: Dispositivo protezione cerebrale
tromboembolica durante procedure di TAVI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prospetto di valutazione comparativa

DITTA

Compatibilita in introduttori 6F (max punti 10)

Duplice protezione per il circolo

carotideo destro e s|
punti 20)

stro (max

{punta per
aortici complessi (max punti

Capacita di orientare la

Capacita di catturare frammentidi
piccole dimensioni (max punti 20)

20
BOSTON SCIENTIFICS.P.A. 10 20 20 20
INNOVA HTS SRL 5 20 20 20
LOTTO 25: Dispositivo percutaneo di chiusura | NESSUNA OFFERTA
femorale destinato alla emostasi di grandi
accessi arteriosi (da 10 fino a 25 Fr) in corso di
procedure tipo TAVI, mediante il rilascio di
patch riassorbibile nella parete interna del vaso
e collagene sulla superficie esterna
LOTTO 26: Dispositivo di emostasi dell'arteria |CARATTERISTICHE TECNICHE
femorale, extravascolare, completamente
le. Misure varie.
DITTA Immediatezza dell'emostasi (max punti 20) Facilita d'uso (max punti 10) Tenuta dell'emostasi (max |Atraumaticita del sistema (max punti
punti 20) 20)
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L. 15 5 10 10
GADA ITALIA SPA 20 10 20 20
LOTTO 27: Cateteri dotati di trasduttori ad CARATTERISTICHE TECNICHE
ultrasuoni con tecnologia phased array per
imaging intravascolare, con uso gratuito della
consolle dedicata
DITTA ta (maz punti 10) Punta morbida e atraumatica Posizione del trasduttore Capacita di generare immagini
(max punti 20) I'estremita distale del intravascolari ad elevata risoluzione
catetere (max punti 20) {max punti 20)
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 10 20 10
Volcano Europe BVBA 10 15 20 10

il prodotto in offerta mostra
he tecniche non compatib
con la richiesta del criterio di valutazione 1

ivalori attribuiti a tuttii criteri di
valutazione sono espressione della

esperienza di u

220 pregressa

prodotto in offerta presenta
caratteristiche che rispondono in pieno
alle richieste tecniche del lotto ad
eccezione della posizione del trasduttore
non a sede distale e della tecnologia non
phased array

il prodotto in offerta presenta
caratteristiche adeguate ad eccezione
della risoluzione non paragonabile alla

tecnologia meccanica

LOTTO 28: Guide intracoronariche per la
valutazione fisiologica delle stenosi coronariche
iFR o indici
funzionali equivalenti), con uso gratuito della
consolle dedicata

senza somministrazione di farmaci

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Gara n. 7823710 "Dispositivi per Cardiologia Interventistica ed Emodinamica”

Prospetto di valutazione comparativa

DITTA

Atraumaticita della punta (max punti 10)

punti 10)

Capacita di orientamento (max

Navigabi

a (max punti 30)

Trasduttore di pressione per il calcolo
dela severita della stenosi (sia FFr che

R) (max punti 20)

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

10

10

20

Volcano Europe BVBA

10

10

20

GADA ITALIA SPA

| prodotto in offerta mostra

iche tecniche non compatibi
con la richiesta del criterio di valutazione 4

i valori attribuiti a tutti i criteri di
valutazione sono espressione della
esperienza di utilizzo pregressa

| prodotto in offerta mostra
caratterisitiche tecniche non compatibil
con la richiesta del criterio di valutazione 4

LOTTO 29: Catetere a pallone dotato di
emettitori per litotrissia capaci di erogare
energia meccanica pulsatile diretta al
trattamento di lesioni calcifiche con calcio
profondo non trattabili con altro sistema; il
sitema deve essere completo di accessori per
I'uso, e del generatore di onde d'urto dedicato
in uso gratuito

NESSUNA OFFERTA

LOTTO 30: Concessione in uso gratuito di n. 2
sistema di inezione automatica di mezzo di
contrasto (a flusso varia

) sia intravascolare
che intracardiaco, con dispositivo di rilevazione
diaria nel circuito, Acquisto a titolo oneroso di
materiali di consumo (vedi capitolato tecnico)
necessari all'esecuzione di n. 2.500 procedure
annue.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DITTA

Tenuta e sicurezza dei raccordi e linee (max punti 20)

Precisione dei comandi (max
punti 10)

a d'uso (max punti 20)

Resistenza alle alte pressioni {max
punti 20)

IMED SRL

20

10

20

20

LOTTO 31: Cateteri angiografici per angiografia
vascolare, cardiaca e coronarica, realizzati in
materiale ad alta resistenza pressoria (2 1200
PSt), con punta atraumatica, con persistenza
del disegno e di supporto alla temperatura
corporea. Disponibili in ampia gamma di curve
per approccio coronarico mediante accesso
femorale e radiale, di calibrida 4 Fra 6 Fre di
lunghezze.

NESSUNA OFFERTA

LOTTO 32: Cateteri diagnostici progettati con
curve dedicate per approccio radiale capaci di
effettuare

ne di mdc sia in coronaria
destra che in coronaria sinistra con un solo
catetere

CARATTERISTICHE TECNICHE

DITTA

Basso profilo {(max punti 10)

Capacita di navigare nelle
strutture cardiache e vascolari
(max punti 10)

20)

Ottimale compromesso tra
robustezza, atraumaticita e
scorrevolezza (max punti

Curve adatte all'iniezione di mdc in
coronaria sinistra e destra con un solo
catetere (max punti 30)
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Gara n. 7823710 "Dispositivi per Cardiologia Interventistica ed Emodinamica”

Prospetto di valutazione comparativa

i prodotti in offerta rispondono in pieno
alle caratteristiche richieste dal lotto

i prodotti in offerta rispondono in pieno
alle caratteristiche richieste dal lotto

i prodotti in offerta rispondono in pieno
alle caratteristiche richieste dal lotto

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 10 10 20 30
B.BRAUN MILANO S.p.A. 8 8 15 25
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L. 8 8 15 25
GADA ITALIA SPA 10 10 20 30
MEDTRONIC Italia spa 10 10 20 30
LOTTO 33: Sistema per la riduzione di mezzo di | CARATTERISTICHE TECNICHE
contrasto in corso di procedure angiografiche
compatibile con il sistema automatico per la
erogazione del mezzo di contarto e attivo
atraverso la la modulazione delle resistenze al
flusso diretta a minimizzare il volume in
eccesso
DITTA Semplicita di utilizzo (max punti 10) Possibilita di monitorizzare il [Nessun impatto sulla qualita delle
iniezione automatica (max punti |risparmio di contrasto (max {immagini (max punti 30)
10) punti 20)
Medi Corp S.r.l. 10 10 20 30
GE Healthcare s.r.l. 10 10 20 30
DITTA Disponibilita di ampia gamma di curve distali preformate

(max punti 10)

Capacita di navigare in segmenti
vascolari periferici ad alto profilo
ortuosita (max punti 20)

Capacita di negoziare
carrefour ad anatomie
complesse (max punti 30)

Combinazione favorevole tra diametro
interno e diametro esterno (max punti
10)

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

10 10

15

GADA ITALIA SPA

10 20

30

ivalori attribuiti a tuttii criteri di
valutazione sono espressione della
esperienza diu

220 pregressa e delle
ottime caratteristiche tecniche del
prodott offerta

LOTTO 17: Cateteri con pallone in punta
destinati alla registrazione delle pressioni

CARATTERISTICHE TECNICHE

polmonari

DITTA Basso profilo (max punti 10) Ampio lume interno per la Capacita di navigare nelle Ottimale compromesso tra robustezza,
trasmissioe adeguata del segnale jache e atraumaticita e scorrevolezza (max
di pressione (max punti 30) vascolari (max punti 20) punti 10)

TELEFLEX MEDICAL SRL 10 30,

20

10

LOTTO 18: Catetere per stimolazione cardiaca
bipolare temporanea con palloncino in punta,
accesso percutaneo femorale/giugulare.
Completo di adattatori.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DITTA

ne (max punti 30)

Adeguata capacita ad essere
orientato in anatomie diffic
(max punti 10)

Gamma di adattatori per
stimolatori differenti (max
punti 10)

Ottimale compromesso tra robustezza,
atraumaticita e scorrevolezza (max
punti 20)

ABBOTT MEDICAL ITALIAS.R.L.

30 10

10

i prodotti in offerta presentano
caratteri.

che che rispondono
alle richieste tecniche del lotto

pieno
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Gara n. 7823710 "Dispositivi per Cardiologia Interventistica ed Emodinamica”

Prospetto di valutazione comparativa
FIAB 30 8 10 15|i prodotti presenti in offerta mostrano
caratteristiche tecniche adeguate, anche
in relazione alla esperienza
pregressa
prodotti presenti in offerta mostrano, alla
luce dei contenuti della scheda tec

B.BRAUN MILANO S.p.A. 20 8 8 10

caratteristiche tecniche sufficienti

LOTTO 19: Catetere per ecografia intracardiaca | CARATTERISTICHE TECNICHE
a tecnologia phased array, in grado di erogare
un fascio di ultrasuoni con penetrazione fino a
16 cm , dotato di imaging Color Doppler e della
capacita di deflessione del tip nelle quattro
direzioni, disponibile nella versione 8 F, con uso
gratuito della consolle dedicata

DITTA Basso profilo con possil n introduttori ta (max punto 10) Capacita di generare Capacita di orientare il trasduttore in
dimensioni fino a 8 fr (max punti 10) immagini intracardiache ad |tuttii piani di sezione (max punti 20)
elevata
punti 30)
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA 10 10 30 20

LOTTO 20: Stent periferici ricoperti compatibi
con introduttori vascolari di diametro esterno
fino ad 8Fr e da utilizzare in vasi arteriosi di
calibro compreso tra i 6 ed i 14 mm, disponibi
in varie lunghezze

CARATTERISTICHE TECNICHE

DITTA Basso profilo con possibilita di utilizzarli in introduttori di Ampia gamma di misure in Buon compromesso tra forza radiale e
dimensioni fino a 7 fr (max punti 10) termini di calibro e lunghezza sanguinamenti (max punti  |flessibilita (max punti 20)
(max punti 10) 30)

BARD SRL 10 10 20 10|doppio strato in PTFE riduce flessi

BIO VASCULAR GROUP S.R.L. 10 7 30 po a di misure in termini di
lunghezza e calibro inferiore ai prodotti
concorrenti presenti nel lotto

Getinge Ita 10 10 30 20|ampia disponibilita di misure come
richiesto dal criterio di valutazione 2

H.D. HEALTH DEFENCE S.P.A. 5 7 20 10{ il prodotto in offerta mostra di non
possedere caratteristiche tecniche
pienamente congrue con il criterio di
valutazione 1

Medi Corp S.r.I. 10 9 20 10

LOTTO 21: Endoprotesi autoespandibile in PTFE | CARATTERISTICHE TECNICHE
associata ad uno stent esterno in nitinol ad alta
flessibilita adeguata per il trattamento di vasi
peririferici ad alta tortuosita

DITTA Elevata flessibilita, adatti ad anatomie vascolari tortuose Ampia gamma di misure in Capacita di sigillare i Facilita e precisione nel
{max punti 20) termini di calibro e lunghezza sanguinamenti (max punti | posizionamento (max punti 20)
(max punti 10) 20)
BARD SRL nv nv nv nv|il prodotto in offerta non & rispondente
alle caratteristiche tecniche richieste dal
lotto
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Gara n. 7823710 "Dispositivi per Cardiologiz Interventistica ed Emodinamica”

Prospetto di valutazione comparativa

W.L. GORE & ASSOCIATI SRL

20

10 20

VIOLATECH S.R.L.

10

10 15

=
o

LOTTO 22: Spirali elicoidali per embolizzazione
realizzate in lega di platino e tungsteno, stretch
resistant grazie al doppio filamento interno in
polipropilene. Sistema di distacco istantaneo
meccanico, Compatibilita con microcateteri da
1,8 F. Disponibile in ampia gamma di diametri
(da 2 a 20 mm) e di lunghezza

CARATTERISTICHE TECNICHE

DITTA

Compati
punti 20)

con microcateteri a basso basso profilo (max

Facilita e precisione nel
(max punti 20)

Rapidita ed efficacia
nel'interrompere il
sanguinamento (max punti
20)

Ampia gamma di misure disponibili

(max punti 10)

20

20 20

10

LOTTO 23: Dispositivo autoespandibile
ricatturabile e riposizionabile destinato alla la
chiusura leak paravalvolari (specificato nelle
IFU). Sistema completo di accessori per

CARATTERISTICHE TECNICHE

DITTA

Capacita di adattamento in anatomie cardiache complesse
{max punti 20)

Facili
(max punti 20)

Pos: a diessere

completamente ricatturato
e riposizionato (max punti
20)

Ampia gamma
(max punti 10)

misure disponi

OCCLUTECH ITALIA

20

18 18

=
o

ABBOTT MEDICAL ITALIAS.R.L.

20

20 20

=

0
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Azienda Ospedaliero Universitaria

San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona
Scuola Medica Salernitana

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, MULTI OPERATORE,
PER LA FORNITURA DI DURATA BIENNALE, CON OPZIONE DI RINNOVO PER UNA ULTERIORE
ANNUALITA’, DI DISPOSITIVI PER LA U.O.C. CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA - EMODINAMICA
N. GARA 7823710

VERBALE DI GARA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE -4

’anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di Marzo, alle ore 10:00 si & riunita, in seduta
riservata, la Commissione nominata con disposizione del D.G. prot. n. 24586 del 12.11.2020.
Sono presenti:
- Dr. Giancarlo Accarino, Presidente;
- Dr. Cesare Baldi, Componente;
- Dr. Anton Giulio Maione, Componente.
Assolve anche alle funzioni di segretario verbalizzante il Dr. Maione.
Il Presidente, accertata la regolare composizione della Commissione, dichiara aperta la seduta.
Quindi premette:
- che, nella precedente seduta riservata del 22 Febbraio 2021, giusta verbale di pari data, la
Commissione ha svolto collegialmente le operazioni di valutazione dei lottida 1 a 10;
- che, per proseguire la valutazione tecnica dei restanti lotti, & stata fissata 'odierna seduta
mediante convocazione, per le vie brevi, da parte del Presidente della Commissione

ClO’ PREMESSO

Il Presidente da inizio alle operazioni di valutazione che la commissione svolge collegialmente, a
cominciare dal lotto n. 11.

Data I'ora tarda, le suddette operazioni vengono interrotte alle ore 17:00 dopo aver completato la
valutazione del lotto n. 23. La Commissione da atto che i giudizi ed i punteggi esposti nel prospetto
allegato sono stati tutti assunti all’'unanimita.

La Commissione si aggiorna alle ore 10:00 del 19/04/2021, per proseguire la valutazione tecnica
dei lotti rimanenti.

Del che & verbale che viene, come di seguito, letto, confermato e sottosc

ritte. /
Dr. Giancarlo Accarino (Presidente) ﬂ/’&? &

14
Dr. Cesare Baldi (componente) (

Dr. Anton Giulio Maione (componente e Segretario verbalizzante) /\4(/:76%61}%&\
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Gara n. 7823710 "Dispositivi per Cardiologia Interventistica ed Emodinamica”

LOTTO 11: Microcateteri coronarici a doppio
lume (OTW e Rapid exchange), in grado di
effettuare lo scambio e I'utilizzo simultaneo di
due guide .014" per favorire |'accesso in rami
secondari, con rivestimento idrofilico distale,
doppio marker radiopaco di identificazione sia
dell'ingresso della guida principale nel lume
Rapid Exchange sia del foro di uscita della guida

secondaria del lume OTW, crossing profile 1,9
Fr, compat

e con cateteri guida 5F

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prospetto di valutazione comparativa

DITTA Capacita di attraversamento di anatomie tortuose (max Accesso a rami collaterali ad Basso profilo di entrata Resistenza all'inginocchiamento (max
punti 20) angolazione sfavorevole (max (max punti 10) punti 10)
punti 30)

Kardia 20 30 10 10]il prodotto in offerta presenta
caratteristiche che rispondono in pieno
alle richieste tecniche del lotto

RIAB ENDOMEDICA SPA 20 30 5 10|il prodotto in offerta non presenta
caratteristiche di profilo distale
corrispondenti alla richiesta del lotto

EU KON S.R.L. 18 28 5 8|il prodotto in offerta non presenta
caratteristiche di profilo distale
corrispondenti alla richiesta del lotto

GADA ITALIA 5PA 20 30 5 10(i valori attribuiti a tuttii criteridi
valutazione sono espressione della
esperienza di utilizzo pregressa

TELEFLEX MEDICAL SRL 15 30 5 8|Il prodotto offerto non presenta
caratteristiche di profilo distale congrue
alla richiesta del lotto

LOTTO 12: Sistema per il trattamento CARATTERISTICHE TECNICHE

anterogrado delle ostruzioni coronariche tot:

con superamento sub intimale dell'ostruzione e

rientro nel vero lume della guida.

DITTA Capacita di avanzamento del microcatetere mediante Azione atraumatica del Capacita di guadagnare il Capacita di orientamento della guida

movimento di rotazione rapida (max punti 10) microcatetere sulla parete del lume vero (max punti 20) nel lume del vaso (max punti 20)
vaso (max punti 20)
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 10 20 20 20

LOTTO 13: Cateteri a pallone per dilatazione
percutanea di valvola aortica nativa o protesica,
con introduttori vascolari del piu
basso calibro esterno

CARATTERISTICHE TECNICHE

DITTA Basso profilo con possibilita di utilizzarli in introduttori di Navigabilita (max punti 10) Capacita di attraversare la |Compliance (max punti 10) Ampia gamma di misure disponil
dimensioni fino a 8 fr (max punti 20) valvola stenotica (max punti punti 10)
20)
COOK ITALIAS.R.L. nv nv nv nv nv

Allegato al verbale di seduta riservata n. 4 del 15/3/2021
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Gara n. 7823710 "Dispositivi per Cardiologia Interventistica ed Emodinamica”

Prospetto di valutazione comparativa

disponibilita di misure buona ( calibro fino a 1.
e buona compatibilita con introduttore 7 Fr

Ridotta disponibilita di misure in termini di ¢

buone le caratteristiche tecniche complessive ma

a di misure in termini di calibro fino a

la S.T. del prodotto in offerta mostra una non am
disponbilita di misure come richiesto dal criterio di
valutazione 5

OCEANUS 140 E 200 SHFT ridotta dispon
misure in termini di calibro (fino a 8 mm)

i prodotti in offerta presentano caratteristiche
tecniche del tutto congrue alle richieste del lotto

compatibilita solo con guida .035" e ridotta
disponibilita di misure in termini di calibro

Ridotta disponibilita di misure in termini di calibro (
fino a 10 mm)

i prodotti offerti mostrano caratteristiche tecniche
complessive dielevata qualita ed una piti che
soddisfacente disponil

ta di misure

il prodotto in offerta mostra di non essere in
possesso delle caratterisitiche tecniche complessive
richieste dal lotto

a di misure in ter
congrua alle richieste del lotto

disponib ini di calbro non

disponibilita di misure in termini di calbro non
congrua alle ri

COOK ITALIASR.L. 9 9 18 18 9
ABBOTT MEDICAL ITALIAS.R.L. 8 8 15 15 7
BARD SRL 9 9 18 15
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 8 8 15 15 8
Medi Corp S.r.l. 9 7 10 10 5
CARDIVA ITALIA SRL 8 7 10 10 4
MEDTRONIC Italia spa 10 10 20 20 10
VIOLATECH S.R.L. 5 5 10 15 4
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L. 8 8 10 10 0
BIOTRONIK ITALIA 5.P.A. 10 10 20 20 10
GADA ITALIA SPA 3 3 5 5 3
IMED SRL 7 6 10 10 0
ab medica 7 7 10 10 0
LOTTO 16: Cateteri ed introduttori disegnati CARATTERISTICHE TECNICHE
per |'attraversamento di carrefour aortici
a di ampia gamma di curve distali preformate Capacita di navigare in segmenti |Capacita di negoziare Combinazione favorevole tra diametro
(max punti 10) vascolari periferici ad alto profilo |carrefour ad anatomie interno e diametro esterno (max pun
di tortuosita (max punti 20) complesse (max punti 30) |10)
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 10 10 15 5
GADA ITALIA SPA 10 20 30 10|i valori attribuiti a tutti i criteri di
valutazione sono espressione della
esperienza di utilizzo pregressa e delle
ottime caratteristiche tecniche del
prodotto in offerta
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Gara n. 7823710 "Dispositivi per Cardiologia Interventistica ed Emodinamica”

Prospetto di valutazione comparativa

prodotti presenti in offerta mostrano buone
caratteristiche tecniche ed un ampia disponibilifa di
misure

10|il prodotto in offerta presenta buone caratteristiche
he ed un'ampia dispon &

ta di misure

10(i prodotti presenti in offerta corrispondono in pieno
alle richieste del lotto

FIAB 20 10 15 5
Medi Corp S.r.l. 20 10 15 5
ab medica 20 10 20 10
GADA ITALIA SPA 5 10 20 5

8| il prodotto in offerta mostra caratte che
tecnhiche non compatil

di valutazione 1

i con la richiesta del criterio

LOTTO 14: Cateteri a pallone per dilatazione
percutanea di valvola aortica nativa o protesica,
semicomplianti

diametro compreso tra 18 e
28 mm da utilizzare in corso di procedure di
TAVI

CARATTERISTICHE TECNICHE

10(i prodotti presenti in offerta mostrano ottime

caratteristiche tecniche ed una ampia disponi
misure

10|i prodotti presenti in offerta mostrano ottime
caratteristiche tecniche compatibili con le richieste
del lotto

DITTA Navigabilita (max punti 10} Capacita di attraversare la Capacita di resistenza ad Elevata forza radiale (max punti 20) Ampia gamma di misure disponil
valvola stenotica (max punti 10) |alte pressioni (max punti 20) punti 10)

FIAB 10 10 15 10

Medi Corp S.r.l. 10 10 15 10

GADA ITALIA SPA 10 10 20 20

8|ll prodotto presenta caratteristiche tecniche
compatibili con le richieste del lotto

LOTTO 15: Cateteri a pallone per angioplastica
periferica, a struttura OTW, in nylon-pebax,
dispon n ampia gamma per lunghezza (da
80, 135 e 150 cm) e per calibro (da 3 fino a 14
mm)

CARATTERISTICHE TECNICHE

DITTA

Basso profilo (max punti 10)

ta (max punti 10)

Capacita di attraversare le
stenosi (max punti 20)

Elevata forza radiale (max punti 20)

Ampia gamma di misure disponil
punti 10)

(max

Per il parametro di valutazione n°5 & stato
assegnato il punteggio massimo all'operatore che ha
offerto la gamma pil ampia di misure, il punteggio 0
all'operatore che ha offerto la gamma pil ristretta
ed un punteggio intermedio in misura proporzionale
alla ampiezza della gamma

Allegato al verbale di seduta riservata n. 4 del 15/3/2021
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Gara n. 7823710 "Dispositivi per Cardiologia Interventistica ed Emodinamica”

LOTTO 17: Cateteri con pallone in punta
destinati alla registrazione delle pres:
polmonari

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prospetto di valutazione comparativa

DITTA

Basso profilo (max punti 10)

Ampio lume interno per la
trasmissioe adeguata del segnale
di pressione (max punti 30)

Capacita di navigare nelle
strutture cardiache e
vascolari (max punti 20)

Ottimale compromesso tra robustezza,
atraumaticita e scorrevolezza (max
punti 10)

TELEFLEX MEDICAL SRL

10

30

20

10

LOTTO 18: Catetere per stimolazione cardiaca
bipolare temporanea con palloncino in punta,
accesso percutaneo femorale/giugulare.

Completo di adattato

CARATTERISTICHE TECNICHE

DITTA

Adeguata capacita ad essere
orientato in anatomie diffic
(max punti 10)

Gamma di adattatori per
stimolatori differenti (max
punti 10)

Ottimale compromesso tra robustezza,
atraumaticita e scorrevolezza (max
punti 20)

ABBOTT MEDICAL ITALIAS.R.L.

30 10 10 20
FIAB 30 8 10 15
B.BRAUN MILANO S.p.A, 20 8 8 10

LOTTO 19: Catetere per ecografia intracardiaca
a tecnologia phased array, in grado di erogare
un fascio di ultrasuoni con penetrazione fino a
16 cm, dotato di imaging Color Doppler e della
capacita di deflessione del tip nelle quattro
direzioni, disponibile nella versione 8 F, con uso
gratuito della consolle dedicata

CARATTERISTICHE TECNICHE

DITTA

dimensioni fino a 8 fr (max punti 10)

Basso profilo con possibilita di utilizzarli in introduttori di

Naviabilita (max punto 10)

Capacita di generare
immagini intracardiache ad
elevata risoluzione (max
punti 30)

Capacita di orientare il trasduttore in
tutti i piani di sezione (max punti 20)

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA

10

10

30

20,

LOTTO 20: Stent periferici ricoperti compat
con introduttori vascolari di diametro esterno
fino ad 8Fr e da utilizzare in vasi arte
ro compreso tra i 6 ed i 14 mm, disponi
va

lunghezze

CARATTERISTICHE TECNICHE

10

20

DITTA Ampia gamma di misure in Buon compromesso tra forza radiale e
dimensioni fino a 7 fr (max punti 10) termini di calibro e lunghezza sanguinamenti (max punti  |flessibilita (max punti 20)
{max punti 10) 30)
BARD SRL 10

Allegato al verbale di seduta riservata n. 4 del 15/3/2021

i prodotti in offerta presentano
caratteristiche che rispondono in pieno
alle richieste tecniche del lotto

i prodotti presenti in offerta mostrano
caratteristiche tecniche adeguate, anche

in relazione alla esperienza di u
pregressa

prodotti presenti in offerta mostrano, alla
luce dei contenuti della scheda tecnica,

Z0

caratteristiche tecniche sufficienti

doppio strato in PTFE riduce flessibilita
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Gara n. 7823710 "Dispositivi per Cardiologia Interventistica ed Emodinamica”

Prospetto di valutazione comparativa

disponibilita di misure in termini di
lunghezza e calibro inferiore ai prodotti
concorrenti presenti nel lotto

ampia disponibilita di misure come
richiesto dal criterio di valutazione 2

prodotto in offerta mostra di non
possedere caratteristiche tecniche
pienamente congrue con il criterio di
valutazione 1

il prodotto in offerta non & rispondente
alle caratteristiche tecniche richieste dal
lotto

il prodotto in offerta mostra
caratteristiche tecniche complessive
rispondenti in pieno alle richieste
contenute nel lotto VIABAHN

i contenuti della scheda tecnica del
prodotto in offerta giust dei
criteri di valutazione inferiori ai prodotti
concorrenti

ano valo

BIO VASCULAR GROUP S.R.L. 10 7 30 5
10 10 30 20
H.D. HEALTH DEFENCE S.P.A. 5 7 20
Medi Corp S.r.| 10 9 20 10
LOTTO 21: Endoprotesi autoespandibile in PTFE | CARATTERISTICHE TECNICHE
associata ad uno stent esterno in nitinol ad alta
ita adeguata per il trattamento di vasi
ici ad alta tortuosita
DITTA Elevata flessibilita, adatti ad anatomie vascolari tortuose Ampia gamma di misure in Capacita di sigillare i Facilita e precisione nel
(max punti 20) ter! di calibro e lunghezza sanguinamenti (max punti namento (max punti 20)
(max punti 10) 20)
BARD SRL nv nv nv nv
W.L. GORE & ASSOCIATI SRL 20 10 20 20
VIOLATECH S.R.L. 10 10 15 10
LOTTO 22: Spirali elicoidali per embolizzazione |CARATTERISTICHE TECNICHE
realizzate in lega di platino e tungsteno, stretch
filamento interno in
polipropilene, Sistema di distacco istantaneo
meccanico. Compatibilitd con microcateteri da
1,8 F. Disponibile in ampia gamma di diametri
(da 22 20 mm) e di lunghezza
DITTA con microcateteri a basso basso profilo (max Facilita e precisione nel Rapidita ed efficacia Ampia gamma di misure disponibi
(max punti 20) terrompere il (max punti 10)
sanguinamento (max punti
20)
spa 20 20 20 10

0 autoespand!
ricatturabile e riposizionabile destinato alla la
chiusura leak paravalvolari (specificato nelle
IFU). Sistema completo di accessori per

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacita di adattamento in anatomie cardiache complesse
{max punti 20)

Facilita e precisione nel
(max punti 20)

Possibilita di essere
completamente ricatturato
e riposizionato (max punti
20)

Ampia gamma di misure disponib
(max punti 10)

Allegato al verbale di seduta riservata n. 4 del 15/3/2021
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Gara n. 7823710 "Dispositivi per Cardiologia Interventistica ed Emodinamica”
Prospetto di valutazione comparativa
OCCLUTECH ITALIA 20 18 18

i contenuti della scheda tecnica del
prodotto in offerta giustificano valori dei
criteri di valutazione lievemente inferiori

=
o

al prodotto concorrente

=
o

i prodotti in offerta presentano
caratteristiche che rispondono in pieno
alle richieste tecniche del lotto

ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. 20 20 20
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Azienda Ospedaliero Universitaria

San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona
Scuola Medica Salernitana

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, MULTI OPERATORE,
PER LA FORNITURA DI DURATA BIENNALE, CON OPZIONE DI RINNOVO PER UNA ULTERIORE
ANNUALITA’, DI DISPOSITIVI PER LA U.O.C. CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA — EMODINAMICA
N. GARA 7823710

VERBALE DI GARA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE -3

L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di Febbraio, alle ore 10:00 si € riunita, in
seduta riservata, la Commissione nominata con disposizione del D.G. prot. n. 24586 del
12.11.2020.

Sono presenti:

- Dr. Giancarlo Accarino, Presidente;
- Dr. Cesare Baldi, Componente;
- Dr. Anton Giulio Maione, Componente.

Assolve anche alle funzioni di segretario verbalizzante il Dr. Maione.

Il Presidente, accertata la regolare composizione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

Quindi premette:

- che, nella precedente seduta riservata del 18 Gennaio 2021, giusta verbale di pari data, la
Commissione ha preso cognizione delle offerte presentate e, data la mole consistente dei
documenti da esaminare, nonché della complessita della verifica stessa, ha stabilito che ciascun
componente proceda, a soli fini istruttori, ad un primo esame di schede ed atti tecnici;

- che, essendo state concluse le attivita istruttorie, & stata fissata I'odierna seduta mediante
convocazione, per le vie brevi, da parte del Presidente della Commissione

ClO’ PREMESSO

Il Presidente ed i componenti della Commissione danno atto che hanno terminato I'esame
istruttorio delle offerte tecniche ed hanno acquisito tutti gli elementi utili a compiere la
valutazione comparativa delle offerte stesse.

| componenti tutti richiamano le regole generali esposte negi atti disciplinari di gara sullo

svolgimento delle operazioni di valutazione. Quindi, ed allo scopo di rendere omogenee ed

immeditamente intellegibili le valutazioni espresse mediante I'attribuzione dei giudizi sintetici

(punteggi) riportati nel prospeto di riepilogo accluso al presente evrbale, stabiliscono le seguenti

regole generali:

1) ove non diversamente specificato, le differenze di punteggio rappresentano in maniera
direttamente proporzionale il diverso grado di soddisfacimento del singolo parametro di
valutazione; alla offerta migliore, verra pertanto attribuito il punteggio massimo disponibile
per il parametro di valutazione considerato;

2) ogni qualvolta la valutazione di & basata non solo sulla scheda tecnica ma anche sulla diretta
esperienza pregressa del prodotto, ne sara fatta esplicita annotazione nel prospeito
comparativo

Gara n. 7823710 per dispositivi per Cardiologia interventistica — emodinamica
Verbale di seduta riservata del 22/02/2021



Cio detto, il Presidente da inizio alle operazioni di valutazione che la commissione svolge
collegialmente, a cominciare dal lotto n. 1.

Data I'ora tarda, le suddette operazioni vengono interrotte alle ore 16:00 dopo aver completato la
valutazione del lotto n. 10. La Commissione da atto che i giudizi ed i punteggi esposti nel prospetto
allegato sono stati tutti assunti all’unanimita. La Commissione si aggiorna alle ore 10:00 del

15/03/2021, per proseguire la valutazione tecnica dei lotti rimanenti.
Del che e verbale che viene, come di seguito, letto, confermato e sottoscritto ,
Dr. Giancarlo Accarino (Presidente) ) - =l

~_ Bl
Dr. Cesare Baldi (componente) L

Dr. Anton Giulio Maione (componente e Segretario verbalizzante) %ﬂnﬁ{wub//{ﬁ%
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Gara n. 7823710 "Dispositivi per Cardiologia Interventistica ed Emodinamica”

Prospetto di valutazione comparativa

LOTTO 1: Introduttori vascolari arteriosi per CARATTERISTICHE TECNICHE
accesso femorale di grosso calibro, costituiti da
sheath di diametro compreso da 9 a 24 Fre di
lunghezza compresa da 10 a 25 cm, dotati
valvola emostatica ad alta tenuta e divia

laterale con rubinetto associati a dilatatore e
guida

DITTA Tenuta emostatica della valvola che consenta comunque un | Disponibilita di prodotti Resistenza al kinking con Agevole inserimento del device Combinazione favorevole tra diametro \
agevole inserimento anche di dispo: all'interno della gamma richiesta |avanzato angolo di nell'arteria con ottimale compromesso |interno e diametro esterno (max punti 20)

elevato profilo di french {max punti 20) (max punti 10) ripiegamento (max punti 10) |tra robustezza, atraumaticita e
scorrevolezza (max punti 10)

COOK ITALIA S.R.L. 20 10 10 10
ABBOTT MEDICAL ITALIAS.R.L. 5 10 5 5 15

ivalori attribuiti al 1°, 3° e 4° criterio di valutazione
sono stati determinati dalla esperienza pregressa di

LOTTO 2: Introduttori vascolari valvolati CARATTERISTICHE TECNICHE
femorali armati con y connettore lunghezza da
45 a 90 cm circa, diametroda 4 a 8/9°F,
comprensivi di dilatatore, guida, valvola
emostatica ad alta tenuta, con via laterale da
infusione e rubinetto

DITTA Tenuta emostatica della valvola che consenta comunque un |Capacita di navigare in segmenti |Resistenza al kinking con Agevole inserimento del device Combinazione favorevole tra diametro
agevole inserimento anche di dispositivi ad alta rigidita ed |vascolari periferici ad alto profilo |avanzato angolo di nell'arteria con ottimale compromesso |interno e diametro esterno (max punti 10)
elevato profilo di french (max punti 20) di tortuosita (max punti 20) ripiegamento (max punti 10)|tra robustezza, atraumaticita e
scorrevolezza (max punti 10)

COOK ITALIAS.R.L. 20 20 10 10 10

Kardia 15 15 8 8 8
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L. 10 10 5 5

i elementi contenuti nella st non corrispondono in
pieno alle caratteristiche tecniche del lotto ma
soddisfano il principio di equivalenza funzionale

TELEFLEX MEDICAL SRL 20 20 10 10 10

LOTTO 3: Introduttori guida per accesso CARATTERISTICHE TECNICHE
transettale, a struttura intrecciata e robusta del
fusto ed a punta morbida e atraumatica per
ridurre il rischio di uscita del filo guida, dotati di
rivestimento esterno ed interno che ne
aumenta |a capacita di avanzamento; gamma di
curve idonee ad ottimizzare l'orientamento in

atrio sinistro ed in vena polmonare per
procedure di trattamento di cardiopatie
strutturali

DITTA Tenuta emostatica della valvola (max punti 10) Dispon a diampia gamma di |Capacita di spinta sul setto |Attraversamento consensuale fluido |Agevole orientamento all'interno

curve distali preformate (max interatriale (max punti 10) |del dilatatore e dell'introduttore (max |dell'atrio sinistro (max punti 20)

punti 20) punti 10)
COOK ITALIAS.R.L, 7 15 Z 7

15
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Gara n. 7823710 "Dispositivi per Cardiologia Interventistica ed Emodinamica”

Prospetto di valutazione comparativa

ABBOTT MEDICAL ITALIAS.R.L.

10

20

10

10

ivalori attribuiti a tuttii criteri di valutazione sono
espressione della esperienza

20 pregressa

LOTTO 4: Guida per interventistica vascolare
0,018", con varie lunghezze disponibili fino a
300 cm, con rivestimento in PTFE nella parte
prossimale e con rivestinento idrofilico nella
parte distale, punta radiopaca in platino non
ricoperta a profilo ratremato e grammatura
disponibile da 4 a 30 grammi, con almeno una
versione soft ed una st

CARATTERISTICHE TECNICHE

DITTA

Rigidita del corpo (max punti 10)

ita della punta (max
punti 10)

Capacita di orientamento
(max punti 10)

Supportivitad (max punti 20)

ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.

10

10

10

20

CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.

10

10

i valori attribuiti a tuttii criteri di valutazione s
espressione della pregressa esperienza di utilizzo

LOTTO 5: Guida Amplatz Superstiff 0,035 ",
lunghezza 260 cm, con punta dritta e lunghezza
del tip soft variabileda 1a7 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

DITTA

Rigidita del corpo (max punti 10)

a della punta (max

punti 10)

Capacita di orientamento
(max punti 10)

Supportivita (max punti 20)

Navigabilita (max punti 20)

COOK ITALIAS.R.L.

10

20

15

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

10

10

10

20

20

Medi Corp S.r.l.

12

12

CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.

IMED SRL

i contenuti della st non consentono un
apprezzamento adeguato del prodotto

i contenuti della st non consentono un

apprezzamento adeguato del prodotto

LOTTO 6:Guide Amplatz Extrastiff con shaft in
acciaio rivestito di PTFE, disponi n ampia

ro variabile tra 0,025" e 0,038"
, per lunghezza variabile tra 80 cm e 300 cm, e
con punta diritta o a J con raggio di curvatura
tra33e7mm

gamma per c:

CARATTERISTICHE TECNICHE

DITTA

Rigidita del corpo {max punti 10)

Flessibilita della punta (max
punti 10)

Capacita di orientamento
(max punti 10)

Supportivita (max punti 20)

Navigabilita (max punti 20)

COOK ITALIAS.R.L.

10

15

15

Medi Corp S.r.l.

12

12

Allegato al verbale di seduta riservata n. 3 del 22/2/2021
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Gara n. 7823710 "Dispositivi per Cardiologia Interventistica ed Emodinamica”

LOTTO 7: Guide intracoronariche di calibro
0,014" per il trattamento di occlusioni croniche
totali realizzabile per approccio anterogrado
e/o retrogrado, dotate di tecnologia dual core e
dual coil, disponibili in ampia gamma di
grammatura e rastrematura in punta, di
rivestimento idrofilico, idrofobico o ibrido e di
lunghezze comprese tra 190 cm e 300 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prospetto di valutazione comparativa

sovrapponib

DITTA Capacita di trasmettere rotazione (max punti 15) Forza di avanzamento (max Potere di penetrazione (max|Supportivita (max punti 10) a (max punti 15)

punti 15) punti 15)
Kardia 15 15 15 10 15
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 12 12 15 10 10
MEDTRONIC Italia spa 10 10 10 8 8
IMED SRL o 5 5 5 5
LOTTO 8: Guide intracoronariche di calibro CARATTERISTICHE TECNICHE
0,014" work horse, con tecnologia composite
core, in grado di garantire un buon equilibrio
tra flessibilita e supporto con rivestimento
idrofilico dello shaft e con punta atraumatica,
idrofobica, di basso peso
DITTA Mantenimento della forma in punta (max punti 15) Atraumaticita della punta (max |Capacita di orientamento  |Supportivita (max punti 10) Navigabilita (max punti 15)

punti 15) (max punti 15)
Kardia 15 15 15 10 15
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 10 10 10 10 15
IMED SRL 5 5 5 5 5

Allegato al verbale di seduta riservata n. 3 del 22/2/2021
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i prodotti offerti mostrano tutti

possesso della

tecnologia richiesta dal lotto (dual core e dual
composite coil

i prodotti offerti, pur non presentando la tecnologia
richiesta, mostrano, in relazione alla esperienza
maturata per la pregressa disponibilita del
materiale, caratteristiche di performance elevate e

i prodotti offerti pur non presentando la tecnologia
richiesta mostrano elementi promettenti di
innovazione

gli elementi contenuti nella ST non corrispondonoin

pieno alle caratteristiche tecniche del lotto

i prodotti offerti mostrano tutti il possesso della
tecnologia richiesta dal lotto dual core dual coil

gli elementi contenuti nella ST non corrispondono in
pieno alle caratteristiche tecniche del lotto
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Gara n. 7823710 "Dispositivi per Cardiologia Interventistica ed Emodinamica”

LOTTO 9: Microcatetere realizzato con guide di
intrecciate di calibro variabile nella sua
lunghezza da 2.6 Fr a livello dello shaft fino a
1.8 Fra livello del profilo distale, con
rivestimento idrofilico esterno e rivestimento in
PTFE del lume interno, marker radiopaco
distale e di lunghezza compresa tra 135cme
150 cm per approccio sia anterogrado che

retrogrado al trattamento delle occlusioni
croniche totali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prospetto di valutazione comparativa

DITTA

Capacita di attraversamento di anatomie tortuose (max
punti 15)

Flessibilita del tratto distale (max|Resistenza

punti 15) all'inginocchiamento (max

punti 10)

Supportivita (max punti 15)

Capacita di trasmissione della rotazione
(max punti 15)

Kardia

15

15 10

15

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

Medi Corp S.r.l.

CARDIVA ITALIA SRL

GADA ITALIA SPA

15

15 10

15

TELEFLEX MEDICAL SRL

10

10 10

10

=
o

IMED SRL

RIAB ENDOMEDICA SPA

12

12 10

-
N

bk

ivalori attribuiti a tutt

criteri di valutazione sono
espressione della pregressa esperienza di ut

Z0

Il prodotto offerto non presenta caratteristiche di
profilo distale congrue alla richiesta del lotto

Il prodotto offerto non presenta caratteristiche di
profilo distale congrue alla richiesta del lotto

ivalori attribuiti a tutt

criteri di valutazione sono
espressione della pregressa esperienza di utilizzo

il prodotto in offerta presenta la opzioni di varie
curvature del tip distale utile per anatomie tortuose

il prodotto in offerta mostra un profilo distale
particolarmente vantaggioso che conferisce
caratteristiche di elevata performance

LOTTO 10: Microcatetere con struttura a vite
realizzata con 10 guide intrecciate di calibri
diversi in grado di garantire una flessibilita
necessaria per navigare in vasi tortuosi e per
procedere attraverso i collaterali settali ed

epicardici con movimenti rotatori nell'approccio

retrograd delle occlusioni croniche tota

CARATTERISTICHE TECNICHE

DITTA

Capacita di attraversamento di anatomie tortuose (max
punti 15)

Attraversamento dei collaterali
settali (max punti 15)

Avanzamento con forze di
spinta e di rotazione (max
punti 10)

Basso profilo di entrata (max punti 15)

Resistenza all'inginocchiamento (max
punti 15)

Kardia

15

15 10

15

RIAB ENDOMEDICA SPA

10

10

10

Allegato al verbale di seduta riservatan. 3 del 22/2/2021

prodotto in offerta presenta caratter
rispondono in pieno alle richieste tecniche del lotto

il prodotto in offerta, pur non rispondendo in pieno
alle cartteristiche richieste, presenta una tecnologia
alternativa che garantisce s
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Gara n. 7823710 "Dispositivi per Cardiologia Interventistica ed Emodinamica”

Prospetto di valutazione comparativa

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 7| 7 5 7 7|la descrizione del prodotto in offerta non rmostra
caratteristiche congrue alle richieste de —
TELEFLEX MEDICAL SRL 12 15 10 15 15|i prodotti offerti presentano caratteristiche congrue

alle richieste del lotto mettendo a disposizione

diversi modelli di elevata performance
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Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare
U.0.C. Cardiologia Interventistica - Emodinamica
Responsabile f.f. Dr. Cesare Baldi

Azienda Ospedaliero Universitaria
San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona
Largo Citta d'lppocrate — 84131 Salerno

Salerno, 18 gennaio 2021

AOU RUGGI D'ARAGONA - SA .

Al Direttore U.O.C.
Prot. 2021/1471 del 19/01/2021 ore 13,19 . ] .
Ser...Ass.: U.0.C. ARcquisizione di Beni e ACCIUIStO Benl e SeV|Z|

JI A..Mitt.: GIANCARLO ACCARINO CESARE BAL . .
Dott. Vincenzo Andriuolo

AR

Oggetto: verbale di insediamento della commissione giudicatrice della
procedura secondo accordo quadro di fornitura di dispositivi per la U.0.C Cardiologia
Interventistica-Emodinamica

L’anno 2021, il giorno 18 del mese di gennaio, si & riunita la commissione
giudicatrice della Gara per la fornitura di dispositivi per la U.O.C. Cardiologia
Interventistica-Emodinamica secondo procedura di accordo quadro, nominata con
disposizione del D.G. prot n® 24586 del 12.11.2020.

Sono presenti i seguenti membri della commissione:

Dr Giancarlo Accarino

Dr Cesare Baldi

Dr Anton Giulio Maione
La commissione, in via preliminare, prende cognizione delle offerte presentate,

ed accerta, dandone qui atto, che non sono state presentate offerte per i seguenti
lotti n® 25, 29 e 31, che vengono pertanto dichiarati deserti.

Quindi, preso atto della mole consistente dei documenti da esaminare nonché
della complessita della verifica stessa, stabilisce che ciascun componente proceda, a
soli fini istruttori, ad un primo esame di schede ed atti tecnici.

A questo punto, la commissione si aggiorna a data da destinarsi non appena
concluso I'esame istruttorio degli atti.

L.C.S.

Dr Giancarlo Accarino
Dr Cesare Baldi
Dr Anton Giulio Maione




Azienda Ospedaliero Universitaria

San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona
Scuola Medica Salernitana

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, MULTI OPERATORE,
PER LA FORNITURA DI DURATA BIENNALE, CON OPZIONE DI RINNOVO PER UNA ULTERIORE
ANNUALITA’, DI DISPOSITIVI PER LA U.O.C. CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA — EMODINAMICA
N. GARA 7823710

VERBALE DI GARA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE -1

’anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di Novembre, si & riunita, in seduta
riservata, la Commissione giudicatrice della procedura indicata in oggetto, nominata con
disposizione del D.G. prot. n. 24586 del 12.11.2020.

Sono presenti:

- Dr. Giancarlo Accarino, Presidente;

- Dr. Cesare Baldi, Componente;

- Dr. Anton Giulio Maione, Componente.

Assolve anche alle funzioni di segretario verbalizzante il Dr. Maione.
Il Presidente, accertata la regolare composizione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

Quindi premette:

- che, con Deliberazione n. 51 del 06.07.2020, é stata indetta una gara a procedura aperta, ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro, multi
operatore, per la fornitura, di durata biennale, con opzione di rinnovo per una ulteriore
annualita, di dispositivi per la U.0.C. Cardiologia Interventistica — Emodinamica, suddivisa in 33
lotti, per un importo complessivo a base di gara pari ad Euro 3.275.100,00= iva esclusa, gestita
attraverso il sistema telematico SIAPS, ai sensi dell’art. 58 del succitato Decreto;

- che, il giorno 29 Ottobre 2020, giusta documento di “Riepilogo delle attivita di verifica
amministrativa” agli atti di gara, si & tenuta la prima seduta pubblica del Seggio di gara per la
verifica della documentazione aministrativa e la ammissione dei concorrenti alle fasi successive;

- che, ad esito del predetto controllo del possesso dei requisiti di partecipazione, sono stati
ammessi al prosieguo della procedura di gara in parola, gli operatori economici di seguito

indicati, unitamente ai lotti di partecipazione:

Ragione Sociale Lotti Offerti
COOK ITALIA S.R.L. 15,2,3,5,6,13,1
VOLCANO EUROPE BVBA 27,28
FIAB 13,14,18
OCCLUTECH ITALIA 23
KARDIA 2,7,8,9,10,11
RIAB ENDOMEDICA SPA 11,9,10
ABBOTT MEDICAL ITALIAS.R.L. 23,1,3,4,15,18
BARD SRL 20,21,15
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 5,7,8,9,10,12,15,16,24,27,28,32
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA 19
MEDI CORP S.r.l. 5,6,15,20,33,9,13,14
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CARDIVA ITALIA SRL 9,15
MEDTRONIC ITALIA SPA 22,32,7,15
VIOLATECH S.R.L. 15,21
BIO VASCULAR GROUP S.R.L. 20
H.D. HEALTH DEFENCE S.P.A. 20
GE Healthcare s.r.l. 33
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L. 32,26,15,2,4,5
GETINGE ITALIAS.r.l. 20
BIOTRONIK ITALIA S.P.A. 15
EU KON S.R.L. 11
AB MEDICA 13,15
INNOVA HTS SRL 24
W.L. GORE & ASSOCIATI SRL 21
GADA ITALIA SPA 9,11,13,14,28,32,15,16,26
TELEFLEX MEDICAL SRL 11,17,9,10,2
IMED SRL 5,7,8,9,15,30
B.BRAUN MILANO S.p.A. 18,32

CIO’ PREMESSO

Il Presidente acquisisce agli atti il predetto documento di “Riepilogo delle attivita di verifica
amministrativa”, ne da lettura con voce chiara ed intellegibile di modo che tutti i presenti ne
possano prendere atto anche ai fini del rilascio delle dichiarazioni di inesistenza di cause di
compatibilita.

Quindi richiama gli atti presupposti della procedura in questione ed, in particolare, ne ricorda
I'oggetto e le modalita di affidamento; quindi chiarisce i punti piu rilevanti del Disciplinare di gara,
e da’ lettura dell’art. 6 di esso, rubricato “Procedura di aggiudicazione”, facendo presente che la
Commissione, in una o piu sedute riservate, deve procedere alla valutazione tecnico — comparativa
delle offerte presentate ed alla consequente attribuzione dei punteggi di cui all’art. 6.1 “Modalita
di attribuzione dei punteggi” del predetto medesimo disciplinare.

In particolare, spiega che il calcolo e Iattribuzione de punteggio tecnico-qualitativo avverra
secondo le norme stabilite all’art. 9 del Capitolato Tecnico rubricato “Criteri di aggiudicazione”.

A questo punto il Presidente conferma, per il solo fatto della firma apposta in calce al presente
verbale, la accettazione dell’incarico di cui alla disposizione del D.G. prot. n. 24586/2020 e rende la
dichiarazione - resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - di inesistenza a suo carico di cause di
incompatibilita ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 che consegna la segretario perché, allegata al
presente verbale, venga tenuta agli atti del procedimento.

Successivamente il Presidente acquisisce anche gli atti di accettazione di incarico e le dichiarazioni
sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che i componenti della Commissione hanno
sottoscritto singolarmente, circa I'inesistenza a loro carico delle cause di incompatibilita di cui
all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016. Gli atti in questione vengono allegati al presente verbale perche
siano tenuti agli del procedimento.

Completate le attivita preliminari, il Presidente provvede a scaricare dalla piattaforma SIAPS di
So.Re.Sa. S.p.A, con le proprie credenziali personali, la documentazione contenuta all'interno della
busta tecnica di ciascuno degli operatori offerenti, e ne trasferisce copia su tre supporti
informatici, uno per ciascuno dei membri della commissione, che ne ne accusano ricevuta per il
solo fatto della firma del presente verbale.

A questo punto, la Commissione si aggiorna a data da destinarsi, per proseguire I’'esame istruttorio
degli atti. Nella occasione i componenti prenderanno una prima cognizione del contenuto quali-
quantitivo delle buste di offerta tecnica di modo che possono stabilire le forme e modalita di
analisi e valutazione in corenza con le disposizioni regolamentari sopra specificate.
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Del che e verbale che viene, come di seguito, letto, confermato e sottoscriﬁﬁp

Dr. Giancarlo Accarino (Presidente)

]
/)
Dr. Cesare Baldi (Componente) /( M MA

Dr. Anton Giulio Maione (Componente e Segretario verbalizzante) W /&‘—“«
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